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ΣΧΟΛΙΑ 2Ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

Σχόλιο 1Ο  

Παρατηρήσεις και σχόλια της Εταιρείας Ι.Μ. Κυριακίδης ΑΕ 

Αξιότιμοι Κύριοι, 

Η εταιρεία μας, αποδεχόμενη τη δημόσια πρόσκλησή σας με αριθμό πρωτοκόλλου 16325 και 

θέμα: «∆ιενέργεια Δεύτερης Δημόσιας ∆ιαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών του Διεθνή 

Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ με ταυτόχρονη δωρεάν παραχώρηση 

ενοποιημένου βιοχημικού και ανοσολογικού εξοπλισμού και προ-αναλυτικού συστήματος 

αναγκαίου για την διενέργεια των εξετάσεων», καταθέτει τα ακόλουθα σχόλια και προτάσεις, με 

σκοπό την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού και τη δυνατότητα συμμετοχής περισσότερων 

προμηθευτών στη διαγωνιστική διαδικασία, προς το συμφέρον του Νοσοκομείου. 

 

Επισημαίνουμε ότι ο στόχος της εταιρείας μας, είναι να βοηθήσει στο να περιγραφεί επαρκώς 

μία ενιαία λύση που θα περιλαμβάνει ολική αυτοματοποίηση και ανοσοβιοχημικά συστήματα 

και θα μπορεί να καλύψει τις τρέχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες του Βιοπαθολογικού 

εργαστηρίου. Σημειώνουμε επίσης, ότι η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία δεν αποτελεί 

συνέχεια του προηγούμενου διαγωνισμού που κατέληξε άγονος και συνεπώς δεν θα πρέπει να 

γίνονται συγκρίσεις μεταξύ των δύο ή να αντιπαραβάλλονται δεδομένα. 

 

Προσφορά Μεθόδου – Αντικείμενο Διαγωνισμού (σελ. 2) 

«Για τον λόγο αυτό κατ’ αρχή ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κείμενο…του 

Παραρτήματος Ι της διακήρυξης». 

Για την αντικειμενικότερη αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών και την 

αποτελεσματικότερη σύγκριση των δυνατοτήτων των προσφερόμενων συστημάτων, 

προτείνουμε την ακόλουθη προσθήκη στην παραπάνω προδιαγραφή: 

«Για τον λόγο αυτό κατ’ αρχήν ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει κείμενο…του 

Παραρτήματος Ι της διακήρυξης. Θα πρέπει να δίνονται αναλυτικά και με σαφήνεια προς 

αξιολόγηση, όλες οι φάσεις επεξεργασίας των δειγμάτων, σύμφωνα με τα όσα απαιτούνται από 

τον φορέα. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από το LIS του εργαστηρίου αναφορικά 

με την ροή και τον αριθμό των δειγμάτων και των ζητούμενων εξετάσεων σε 24ωρη βάση, θα 

πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα και να αποδεικνύεται η πραγματική και όχι η θεωρητική 

παραγωγικότητα της προσφερόμενης λύσης, προς αξιολόγηση». 

 

Άρθρο 2ο – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – α/α 7 

σελ.8 

«Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει απαραιτήτως Ελληνικό Πελατολόγιο που να τεκμηριώνει 

την εμπειρία εγκατάστασης και λειτουργίας προ-αναλυτικών συστημάτων σε σύνδεση με 

βιοχημικούς/ανοσολογικούς αναλυτές, σε Δημόσια Ελληνικά Νοσοκομεία και ως επιπλέον 

στοιχείο, αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πελατολόγιο, αν υπάρχει, για να εκτιμηθεί». 

Προτείνουμε την αναδιαμόρφωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ώστε να συμμορφώνεται 

με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων.  
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«Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει απαραιτήτως Ελληνικό ή/και Ευρωπαϊκό Πελατολόγιο 

που να τεκμηριώνει την εμπειρία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοματοποιημένων 

συστημάτων σε Ελληνικά ή/και Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία». 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ – Α (ΙΙ) Σελ. 10 

«Σύστημα αποτελούμενο από…του Παραρτήματος Α και Β». 

Στην παραπάνω προδιαγραφή, ο αριθμός των απαιτούμενων αναλυτών υπερβαίνει σημαντικά 

τα ήδη υπάρχοντα αναλυτικά συστήματα του εργαστηρίου, τα οποία λειτουργούν χωρίς λύση 

αυτοματοποίησης για τον ίδιο όγκο εξετάσεων. 

Πέραν αυτού, οι ζητούμενες ονομαστικές παραγωγικότητες είναι υπερβολικές και σε καμία 

περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τον όγκο εξετάσεων που περιγράφεται στις παρακάτω 

σελίδες της συγκεκριμένης διακήρυξης. 

Είναι σημαντικό να ζητηθούν και να αξιολογηθούν οι πραγματικές παραγωγικότητες (ΤΑΤ), 

όπως αυτές προκύπτουν από τον προτεινόμενο συνδυασμό αναλυτών και προ-ανάλυσης, 

σύμφωνα με την 24ωρη ροή δειγμάτων του εργαστηρίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την εισαγωγή 

των δεδομένων σε ειδικά λογισμικά προσομοίωσης τα οποία αναλύουν με ακρίβεια τη ροή 

εργασίας, υπολογίζουν τις πραγματικά απαιτούμενες παραγωγικότητες των συνδεδεμένων 

αναλυτών αφού λάβουν υπόψη και τα KPIs του εργαστηρίου (π.χ. χρόνος απελευθέρωσης 

δειγμάτων από το σύστημα για άλλους αναλυτές-στόχους, μέγιστος χρόνος έκδοσης 

αποτελέσματος Τροπονίνης, κανόνες RRR δηλ.επανάληψης- επανάληψης με αραίωση – εξ' 

ανακλάσεως επανάληψης). Η ανάλυση αυτή  θα πρέπει να ζητείται και να περιγράφεται 

λεπτομερώς στο κείμενο «Προσφερόμενος Τεχνικός Εξοπλισμός» που ζητείται. 

Επιπλέον, ζητούνται χωριστές παραγωγικότητες για φωτομετρικές εξετάσεις και εξετάσεις 

ηλεκτρολυτών, πράγμα μη δόκιμο και ρεαλιστικό, καθώς οι βιοχημικές εξετάσεις ζητούνται και 

διεκπεραιώνονται συνολικά και όχι επιμέρους.  

Τέλος, αφήνει εκτός δυνατότητας προσφοράς στο διαγωνισμό, εταιρείες που έχουν τη 

δυνατότητα προσφοράς Ανοσοβιοχημικών Συστημάτων, την πλέον καινοτόμα και σύγχρονη 

λύση για εργαστήρια αντίστοιχου αντικειμένου. 

Ο τρέχον τρόπος λειτουργίας του εργαστηρίου με τη χρήση standalone συστημάτων, αποτελεί 

μόνο μία ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να συγκρίνεται με τον δυνητικό τρόπο 

λειτουργίας με την εξέλιξή του σε Total Lab Automation εργαστήριο. Επιπλέον, όπως ξεκάθαρα 

έχει διατυπώσει με πολλαπλούς τρόπους η Επιτροπή Προδιαγραφών, ο στόχος είναι «να 

εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ύπαρξη συμμετεχόντων» και, όπως προαναφέρθηκε, τα σχόλια 

της Εταιρείας μας εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. 

Βάσει των ανωτέρω, και για την ανάπτυξη του υγιούς ανταγωνισμού, προτείνουμε την 

αναδιαμόρφωση της εν λόγω προδιαγραφής ως εξής: 

«Σύστημα αποτελούμενο από τρεις (3) έως (5) βιοχημικές και (2) έως (3) ανοσολογικές μονάδες 

ή τρία (3) έως (5) Ανοσοβιοχημικά Συστήματα με συνολική ονομαστική παραγωγικότητα 

τουλάχιστον 4.000 βιοχημικών και 500 ανοσολογικών εξετάσεων ανά ώρα, για την κάλυψη των 

εξετάσεων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α και Β. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

α/α 3 Σελ. 11 

«Να διαθέτει κοινή μονάδα … συνεχούς φόρτωσης. Θα εκτιμηθεί ο χρόνος απελευθέρωσης 

των δειγμάτων από το προ-αναλυτικό σύστημα προς τους αναλυτές». 

Για να αξιολογηθεί αντικειμενικά το ζητούμενο, θα πρέπει να δοθούν στοιχεία στους 

προσφέροντες για την ροή των δειγμάτων από το LIS του εργαστηρίου και με τη χρήση 

προσομοίωσης, να υπολογιστούν οι χρόνοι για κάθε προτεινόμενη λύση. Οι χρόνοι αυτοί θα 



3 
 

πρέπει να αναφέρονται και να αποδεικνύονται με στοιχεία, στο κείμενο «Προσφερόμενος 

Τεχνικός Εξοπλισμός» που θα κατατεθεί. 

Προτείνουμε την αναδιαμόρφωση της προδιαγραφής ως εξής: 

«Να διαθέτει κοινή μονάδα … συνεχούς φόρτωσης. Θα εκτιμηθεί ο χρόνος απελευθέρωσης 

των δειγμάτων από το προ-αναλυτικό σύστημα προς τους αναλυτές. Να γίνει σχετική αναφορά 

με αναλυτικά δεδομένα στο κείμενο «Προσφερόμενος Τεχνικός Εξοπλισμός» προς 

αξιολόγηση». 

α/α 9 Σελ.11 

«Θα εκτιμηθεί αν διαθέτει το προ-αναλυτικό σύστημα την ικανότητα να ελέγχει το τύπο του 

σωληναρίου (βιοχημικό, αιματολογικά, κ.α.), καθώς και την επάρκεια του δείγματος, πριν την 

είσοδο στους αναλυτές, ώστε να απομακρύνονται από την αρχή τα ακατάλληλα δείγματα». 

 

Τα δείγματα αναγνωρίζονται από την προ-ανάλυση μέσω του barcode/RFID που φέρουν και 

αντίστοιχα μεταφέρονται στα κατάλληλα συστήματα προς ανάλυση ή στις αντίστοιχες εξόδους 

για επεξεργασία από άλλους αναλυτές εκτός προ-ανάλυσης. Συνεπώς, ο έλεγχος του τύπου 

του σωληναρίου, δεν προσφέρει κάποιο πλεονέκτημα. 

Επιπλέον, η επάρκεια του δείγματος δύναται να ελεγχθεί είτε από διάταξη που φέρει το προ-

αναλυτικό σύστημα είτε από τους συνδεδεμένους αναλυτές εξυπηρετώντας την ίδια 

εργαστηριακή ανάγκη, άρα δεν υπάρχει λόγος πριμοδότησης κάποιας λύσης έναντι άλλης. 

Συστήματα με αντίστοιχες δυνατότητες, που καλύπτουν την ίδια εργαστηριακή ανάγκη, 

βρίσκονται εγκατεστημένα σε μεγάλα Νοσοκομεία της χώρας, εδώ και δεκαετίες. 

Συνεπώς, προτείνουμε τη διαγραφή της εν λόγω προδιαγραφής. 

α/α 10 Σελ. 11-12 

«Σε περίπτωση βλάβης του προ-αναλυτικού συστήματος, να είναι δυνατή η ανεξάρτητη 

τροφοδοσία και λειτουργία κάθε αναλυτικής μονάδας, με δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης 

τουλάχιστον 100 δειγμάτων/αναλυτική μονάδα, ώστε να συνεχίζεται η απρόσκοπτη ανάλυση 

των δειγμάτων στους αναλυτές. Να δοθεί για την περίπτωση αυτή αναλυτική περιγραφή, 

προκειμένου να αξιολογηθεί (αριθμός εισαγωγής δειγμάτων, τυχόν ειδικές απαιτήσεις 

χειρισμού, κλπ.)». 

Σε περίπτωση βλάβης του προ-αναλυτικού συστήματος, η εφάπαξ φόρτωση ανά αναλυτική 

μονάδα 100 δειγμάτων, όταν κατ’ ελάχιστον ζητούνται 3 βιοχημικές μονάδες, είναι υπερβολική. 

Προτείνουμε να ζητηθεί εφάπαξ φόρτωση τουλάχιστον 80 δειγμάτων ανά αναλυτική μονάδα, 

αλλαγή που δεν επιβαρύνει σε καμία περίπτωση τη λειτουργία του εργαστηρίου και εξασφαλίζει 

τη μέγιστη δυνατή ύπαρξη συμμετεχόντων στην διαγωνιστική διαδικασία. 

Προτείνουμε τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ως εξής: 

«Σε περίπτωση βλάβης του προ-αναλυτικού συστήματος, να είναι δυνατή η ανεξάρτητη 

τροφοδοσία και λειτουργία κάθε αναλυτικής μονάδας, με δυνατότητα εφάπαξ φόρτωσης 

τουλάχιστον 80 δειγμάτων/αναλυτική μονάδα, ώστε να συνεχίζεται η απρόσκοπτη ανάλυση των 

δειγμάτων στους αναλυτές. Να δοθεί για την περίπτωση αυτή αναλυτική περιγραφή, 

προκειμένου να αξιολογηθεί (αριθμός εισαγωγής δειγμάτων, τυχόν ειδικές απαιτήσεις 

χειρισμού, κλπ.)». 

 

α/α 13 Σελ. 12 

«13. Θα βαθμολογηθεί αν προσφερθεί μονάδα παραγωγής δευτερογενών σωληναρίων 

(aliquoter module)». 
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Δεδομένου ότι η μονάδα παραγωγής δευτερογενών σωληναρίων είναι ιδιαίτερα υψηλού 

κόστους, το οποίο εξαρτάται από τις δυνατότητές της, θα πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες 

προδιαγραφές (π.χ. πόσα δευτερογενή σωληνάρια θα πρέπει να παράγονται και με τι 

παραγωγικότητα). 

α/α 17 Σελ. 13 

«17. Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει εμπειρία εγκατάστασης και λειτουργίας 

αυτοματοποιημένων προ-αναλυτικών συστημάτων σε σύνδεση με βιοχημικούς και 

ανοσολογικούς αναλυτές σε Δημόσια Ελληνικά Νοσοκομεία, που αποδεικνύεται με κατάθεση 

πελατολογίου». 

Προτείνουμε την αναδιαμόρφωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ώστε να συμμορφώνεται 

με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων.  

«Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει απαραιτήτως Ελληνικό ή/και Ευρωπαϊκό Πελατολόγιο 

που να τεκμηριώνει την εμπειρία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοματοποιημένων 

συστημάτων σε Ελληνικά ή/και Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία». 

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

α/α 2 Σελ. 14 

«Οι προσφερόμενοι αναλυτές πρέπει να είναι καινούργιοι, αμεταχείριστοι, όμοιοι μεταξύ τους 

(οι βιοχημικοί με τους βιοχημικούς και οι ανοσολογικοί με τους ανοσολογικούς) και να 

χρησιμοποιούν, αντίστοιχα με το είδος τους (βιοχημικοί ή ανοσολογικοί) ίδια αντιδραστήρια και 

αναλώσιμα». 

Εφόσον οι προσφερόμενοι αναλυτές (βιοχημικοί, ανοσολογικοί ή ανοσοβιοχημικοί) 

χρησιμοποιούν ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα και φέρουν κοινό λογισμικό, δεν απαιτείται 

να είναι απαραίτητα όμοιοι. Ο ένας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως backup του άλλου και για το 

προσωπικό ρουτίνας και εφημερίας, δεν δημιουργείται η παραμικρή πολυπλοκότητα. Όταν 

προσφέρονται αναλυτές σε συνδυασμό με συστήματα προ-ανάλυσης επιλέγεται εκείνος ο 

συνδυασμός μοντέλων αναλυτών που θα διεκπεραιώσει στον καλύτερο δυνατό χρόνο τον 

ζητούμενο όγκο εξετάσεων (best TAT) χωρίς να επιβαρύνεται υπερβολικά το κόστος 

εξοπλισμού. Βάσει των παραγωγικοτήτων αναλυτών που έχουν ζητηθεί, η προδιαγραφή αυτή 

οδηγεί σε προσφορά αποκλειστικά αναλυτών πολύ υψηλής παραγωγικότητας, αυξάνοντας 

αναίτια την επένδυση και άρα τις προσφερόμενες τιμές. 

Προτείνουμε την αναδιαμόρφωση της προδιαγραφής ως εξής: 

«Οι προσφερόμενοι αναλυτές πρέπει να είναι καινούργιοι, αμεταχείριστοι και να 

χρησιμοποιούν, αντίστοιχα με το είδος τους (βιοχημικοί, ανοσολογικοί ή ανοσοβιοχημικοί) ίδια 

αντιδραστήρια και αναλώσιμα και κοινό λογισμικό». 

α/α 4, παράγραφος 2, Σελ. 14 

«Η βαθμονόμηση θα διενεργείται βάσει…ή μη αποδεκτά όρια ελέγχου ποιότητας» 

Η συγκεκριμένη απαίτηση του εργαστηρίου είναι πρωτοφανής και μη ρεαλιστική καθώς 

εμπεριέχει πολλαπλές μεταβλητές και υποθέσεις, που δεν επιτρέπουν τον υπολογισμό των 

όσων ζητούνται. Προτείνουμε την πλήρη διαγραφή του συγκεκριμένου τμήματος, καθώς θα 

δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών και θα 

οδηγήσει σε έναν ακόμη άγονο διαγωνισμό. 

 

 

 



5 
 

α/α 4 Σελ. 14 - 15 

 

«Για τον υπολογισμό των απαιτούμενων συσκευασιών…σε δύο από τους προσφερόμενους 

ανοσολογικούς αναλυτές ή αναλυτικές μονάδες» 

 

Ο καταμερισμός συγκεκριμένων εξετάσεων σε συγκεκριμένο αριθμό αναλυτών, προκύπτει από 

τα δεδομένα που λαμβάνονται από το LIS του εργαστηρίου και εισάγονται στα λογισμικά 

προσομοίωσης της ρουτίνας, λαμβάνοντας υπόψη τη ροή και τον αριθμό των δειγμάτων και 

των ζητούμενων εξετάσεων σε 24ωρη βάση. 

 

Προτείνουμε τη διαγραφή της συγκεκριμένης προδιαγραφής, καθώς θα δημιουργήσει 

σημαντικά προβλήματα στην αντικειμενική αξιολόγηση των προσφορών και θα οδηγήσει σε 

έναν ακόμη άγονο διαγωνισμό. 

α/α 5 Σελ. 15 

«Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο φύλαξης αντιδραστηρίων, με αναγνώστες γραμμικού κώδικα 

(barcode), επαρκούς χωρητικότητας για την ταυτόχρονη εκτέλεση όλων των ζητούμενων 

εξετάσεων». 

α) θα πρέπει να ζητείται ενσωματωμένο ψυγείο ή αντίστοιχο σύστημα, που να επιτρέπει την 

ασφαλή παραμονή των αντιδραστηρίων επί των αναλυτών μετά το πέρας της ρουτίνας και,  

β) θα πρέπει το σύνολο των προσφερόμενων αναλυτών να διαθέτει ενσωματωμένο ψυγείο ή 

αντίστοιχο σύστημα επαρκούς χωρητικότητας για την ταυτόχρονη εκτέλεση όλων των 

ζητούμενων εξετάσεων. 

Συνεπώς, προτείνουμε την αναδιαμόρφωση της προδιαγραφής, ως εξής: 

«Οι προσφερόμενοι αναλυτές να φέρουν ενσωματωμένο ψυγείο (ή αντίστοιχο σύστημα) 

φύλαξης αντιδραστηρίων, με αναγνώστες γραμμικού κώδικα (barcode), επαρκούς 

χωρητικότητας για την ταυτόχρονη εκτέλεση όλων των ζητούμενων εξετάσεων». 

α/α 15 Σελ. 16 

«Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή των επιμολύνσεων μεταξύ των δειγμάτων (sample 

carry over), καθώς και μεταξύ των αντιδραστηρίων (reagent carry over). Θα εκτιμηθεί εάν η 

ανοσολογική μονάδα, χρησιμοποιεί αναλώσιμα ρύγχη (tips) μιας χρήσης για την αποφυγή 

επιμόλυνσης από μεταφορά μεταξύ δειγμάτων (carry over). Να αναφέρονται στα εσώκλειστα 

των αντιδραστηρίων τυχόν παρεμβαλλόμενες ουσίες για κάθε εξέταση». 

Καθώς ο κίνδυνος επιμόλυνσης μεταξύ δειγμάτων υφίσταται ανεξαρτήτως του τύπου του 

αναλυτή (βιοχημικού ή ανοσολογικού), προτείνουμε την αναδιαμόρφωση της συγκεκριμένης 

προδιαγραφής, χωρίς να περιορίζεται στο ελάχιστο η συμμετοχή προμηθευτών στη 

διαγωνιστική διαδικασία. 

«Να διαθέτει σύστημα για την αποφυγή των επιμολύνσεων μεταξύ των δειγμάτων (sample 

carry over), καθώς και μεταξύ των αντιδραστηρίων (reagent carry over). Θα εκτιμηθεί εάν όλα 

τα προσφερόμενα αναλυτικά συστήματα χρησιμοποιούν αναλώσιμα ρύγχη (tips) μιας χρήσης 

για την αποφυγή επιμόλυνσης από μεταφορά μεταξύ δειγμάτων και αντιδραστηρίων (carry 

over). Να αναφέρονται στα εσώκλειστα των αντιδραστηρίων τυχόν παρεμβαλλόμενες ουσίες 

για κάθε εξέταση». 

 

α/α 17 Σελ. 16 
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«Να περιγραφεί αναλυτικά η διαδικασία της προετοιμασίας για κάθε αναλυτή και να δηλωθεί ο 

χρόνος ενασχόλησης του χρήστη, κατά την ημερήσια προετοιμασία και συντήρησή του, αλλά 

και ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση ημερήσιας προετοιμασίας και συντήρησης του 

κάθε αναλυτή». 

Ο χρόνος ημερήσιας ενασχόλησης των χειριστών δεν αφορά μόνο τους αναλυτές αλλά το 

σύνολο της προσφερόμενης λύσης (αναλυτές και προ-αναλυτικό σύστημα).  

Προτείνουμε την αναδιαμόρφωση της προδιαγραφής ως εξής: 

«Να περιγραφεί αναλυτικά η διαδικασία της προετοιμασίας της προσφερόμενης λύσης και να 

δηλωθεί ο χρόνος ημερήσιας ενασχόλησης του χειριστή, όπως αυτή προκύπτει από το κείμενο 

«Προσφερόμενος Τεχνικός Εξοπλισμός» που θα υποβληθεί». 

α/α 21 Σελ. 17 

«Να προσφερθούν πέραν των τερματικών που θα φέρουν οι αναλυτές και των τερματικών που 

απαιτούνται για την λειτουργία του/των ενδιάμεσου/ων λογισμικού/κων και τα απαιτούμενα 

τερματικά για την επικύρωση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων (συγκεκριμένα 4 για τους 

ανοσολογικούς αναλυτές και 6 για τους βιοχημικούς αναλυτές), όπως επίσης και εκτυπωτές 

υψηλής ταχύτητας, πέραν αυτών που θα φέρουν οι αναλυτές, και επιπλέον ένας για το 

βιοχημικό και ένας για το ανοσολογικό τμήμα. Επίσης να προσφερθούν UPS και όλα τα 

παρελκόμενα, για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου». 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή είναι καθόλα μη ρεαλιστική και υπερβολική. Η εκάστοτε 

προτεινόμενη λύση συνοδεύεται από αντίστοιχα τερματικά για την εύρυθμη λειτουργία της 

(τερματικά/εκτυπωτές αναλυτών, επιπλέον λογισμικών, κλπ.). Για οποιοδήποτε επιπλέον 

απαίτηση, θα πρέπει να δίνονται συγκεκριμένα στοιχεία και να αιτιολογείται ο λόγος που 

ζητούνται. Εν προκειμένω, θα πρέπει να περιγραφεί σαφώς πόσα άτομα από το προσωπικό 

του εργαστηρίου επικυρώνουν και ελέγχουν αποτελέσματα. 

α/α 26 Σελ. 17 

«Χαμηλό θόρυβο λειτουργίας (να οριστεί το μέγεθος θορύβου (dB) κάθε αναλυτή)». 

Ο χαμηλός θόρυβος λειτουργίας θα πρέπει να αξιολογηθεί για το σύνολο της προσφερόμενης 

λύσης (προ-αναλυτικό σύστημα και αναλυτές). Θα πρέπει να περιγραφεί αναλυτικά στο κείμενο 

«Προσφερόμενος Τεχνικός Εξοπλισμός» που θα κατατεθεί, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί. 

Να τροποποιηθεί η ζητούμενη προδιαγραφή ως εξής: 

«Χαμηλό θόρυβο λειτουργίας (να οριστεί το μέγεθος θορύβου (dB) για το σύνολο της  

προσφερόμενης λύσης)». 

α/α 28 Σελ. 17 

«Ο προμηθευτής θα αναλάβει και το κόστος του εξωτερικού διεργαστηριακού ελέγχου 

ποιότητας που θα επιλέξει το εργαστήριο». 

Προτείνουμε να ζητηθεί ως ξεχωριστό τμήμα του Διαγωνισμού, με δικό του προϋπολογισμό. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

α/α 3 Σελ. 17 

«Να ελέγχει το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο και να δίνει σχετική ποιοτική (αιμόλυση, 

λιπαιμία, ικτερική χροιά) και ημιποσοτική (π.χ. ισχυρή, ελαφριά, μέτρια) σήμανση για 

ενημέρωση του χειριστή». 

Για την διασφάλιση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων, προτείνουμε την τροποποίηση της εν 

λόγω προδιαγραφής ως εξής: 
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«Να ελέγχει το δείγμα για λιπαιμία, αιμόλυση, ίκτερο και να δίνει ποιοτική ή/και ημιποσοτική 

σήμανση ανά εξέταση. Θα βαθμολογηθεί αν ο συγκεκριμένος έλεγχος εκτελείται στο σύνολο 

των προσφερόμενων αναλυτών (βιοχημικών, ανοσολογικών και ανοσοβιοχημικών 

συστημάτων)». 

α/α 5 Σελ. 18 

«Συνοδό σύστημα αντίστροφης ώσμωσης απιονισμού του νερού για την απρόσκοπτη 

λειτουργία των αναλυτών. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει εξ’ 

ολοκλήρου τον προμηθευτή». 

Η συγκεκριμένη προδιαγραφή περιορίζει τον ανταγωνισμό και αποκλείει συστήματα σύγχρονης 

και οικολογικής τεχνολογίας, σε αντίθεση με τα όσα αναφέρονται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες περί 

βιώσιμης λειτουργίας των σύγχρονων εργαστηρίων. 

Προτείνουμε την αναδιατύπωσή της ως εξής: 

«Συνοδό σύστημα αντίστροφης ώσμωσης απιονισμού του νερού για την απρόσκοπτη 

λειτουργία των αναλυτών, αν και εφόσον απαιτείται από την λειτουργία της προσφερόμενης 

λύσης. Το κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον 

προμηθευτή». 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

α/α 1 Σελ. 18 

«Η συνολική παραγωγικότητα των ανοσολογικών μονάδων να είναι τουλάχιστον 800 εξετάσεις 

ανά ώρα, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί στην πράξη η μη επάρκεια 

του προσφερομένου συστήματος, η εταιρεία στην οποία θα κατοχυρωθεί ο διαγωνισμός, θα 

προσφέρει και έναν ακόμη αναλυτή, κατόπιν αιτήματος του Εργαστηρίου». 

O τρόπος λειτουργίας ενός εργαστηρίου με standalone αναλυτές, εσφαλμένα συγκρίνεται με 

τον τρόπο λειτουργίας εργαστηρίου που έχει ενσωματώσει λύση Total Lab Automation όπως η 

ζητούμενη. Τα παραπάνω εύκολα μπορούν να γίνουν αντιληπτά προς αξιολόγηση μέσω των 

δεδομένων που προκύπτουν από τα λογισμικά προσομοίωσης που έχουν ήδη αναφερθεί. 

Συνεπώς, η συνολική ζητούμενη ονομαστική παραγωγικότητα μπορεί να τροποποιηθεί σε 500 

εξετάσεις ανά ώρα χωρίς επιβάρυνση της λειτουργίας του εργαστηρίου, δίνοντας δυνατότητα 

συμμετοχής σε περισσότερους προμηθευτές. Η απαίτηση για προσφορά και επιπρόσθετου, 

5ου αναλυτή είναι υπερβολική και ανούσια, ενώ αυξάνει υπερβολικά τα επενδυτικά κόστη από 

πλευράς των προμηθευτών και άρα τις προσφερόμενες τιμές. 

α/α 3 Σελ. 18 

«Ταυτόχρονη εκτέλεση τουλάχιστον 35 διαφορετικών ανοσολογικών εξετάσεων ανά αναλυτική 

μονάδα. Συνεχούς ροής και με δυνατότητα αρχικής συνολικής φόρτωσης τουλάχιστον 100 

δειγμάτων, σε κάθε αναλυτή». 

Η ταυτόχρονη εκτέλεση τουλάχιστον 35 διαφορετικών ανοσολογικών εξετάσεων ανά αναλυτική 

μονάδα είναι υπερβολική και δεν προκύπτει από τις ζητούμενες ανάγκες που αναφέρονται στον 

πίνακα εξετάσεων. Ομοίως και για την εφάπαξ φόρτωση δειγμάτων.  

Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ύπαρξη συμμετεχόντων, προτείνουμε την 

τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: 

«Ταυτόχρονη εκτέλεση τουλάχιστον 20 διαφορετικών ανοσολογικών εξετάσεων ανά αναλυτική 

μονάδα. Συνεχούς ροής και με δυνατότητα αρχικής συνολικής φόρτωσης τουλάχιστον 80 

δειγμάτων ανά αναλυτή». 
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5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ – Β. – σελ.19 

Αναφέρονται ρήτρες που αφορούν διαγωνισμούς μεμονωμένων αναλυτικών συστημάτων και 

όχι συστημάτων συνδεδεμένων με προ-ανάλυση. Στην δεύτερη περίπτωση, η ρουτίνα 

ολοκληρώνεται κανονικά με την αναδρομολόγηση των δειγμάτων στους λειτουργικούς 

αναλυτές. Θα πρέπει να διευκρινιστεί επακριβώς τι ζητείται από τον φορέα. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – σελ. 20 - 22 

Οι προϋπολογισμοί ορισμένων εξετάσεων είναι εξωπραγματικά υψηλοί, επιβαρύνοντας αναίτια 

τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου σας. Ενδεικτικά αναφέρουμε:  

a) την Προγεστερόνη (Σελ. 20) όπου για 1.050 εξετάσεις/έτος, η προσυπολογιζόμενη 

δαπάνη χωρίς ΦΠΑ είναι € 8.400,00 άρα κοστολογείται €8,00/εξέταση. 

b) την Προκαλσιτονίνη (Σελ. 20) όπου για 19.500 εξετάσεις/έτος, η προσυπολογιζόμενη 

δαπάνη χωρίς ΦΠΑ είναι € 259.545,00 άρα κοστολογείται €13,31/εξέταση. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – Σελ. 24 – 25 

Τα κριτήρια που βαθμολογούνται είναι γενικά και ασαφή, ενώ όπως ήδη αναφέρθηκε κάποια 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται ότι «θα εκτιμηθούν ή θα βαθμολογηθούν», εδώ δεν 

εμφανίζονται. Θα πρέπει η περιγραφή των κριτηρίων να είναι συγκεκριμένη, ώστε η 

βαθμολόγηση να είναι αντικειμενική και αξιοκρατική. 

Προτείνουμε τις εξής αλλαγές: 

Α) ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 

Κ1. Υπερκάλυψη ζητούμενων Τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης – 20% 

Κ2. 5% στο σύνολο 

• Παραγωγικότητα προσφερόμενης λύσης, όπως προκύπτει από το κείμενο 

«Προσφερόμενος Τεχνικός Εξοπλισμός» - 2,5% 

• Χρόνος Ημερήσιας Ενασχόλησης Χειριστών, όπως προκύπτει από το κείμενο 

«Προσφερόμενος Τεχνικός Εξοπλισμός» - 2,5% 

Κ3. 10% στο σύνολο 

• Προσφορά Μονάδας Παραγωγής Δευτερογενών Σωληναρίων - 2,5% 

• Προσφορά Ψυχόμενων Φυγοκέντρων - 2,5% 

• Προσφορά Προ-Αναλυτικού Συστήματος Ανοικτού Τύπου (να κατατεθεί λίστα 

συμβατών αναλυτών) - 2,5% 

• Σύστημα αυτόματης Διαχείρισης αποθεμάτων αντιδραστηρίων και αναλωσίμων μέσω 

RFID ή barcode - 2,5% 

 

Β) ΑΝΑΛΥΤΕΣ 

K5 – Η αναφορά περί ασφάλειας προσωπικού αφορά συνολικά το σύστημα ολικής 

αυτοματοποίησης, και όχι μόνο τους αναλυτές. 

Κ6 – Δεν θα έπρεπε να υπάρχει δεδομένου του μεγάλου αριθμού αναλυτών που απαιτούνται 

Κ7. 5% στο σύνολο 
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• Δυνατότητα φόρτωσης αντιδραστηρίων και αναλωσίμων, ενόσω ο αναλυτής βρίσκεται 

σε λειτουργία – 1,66% 

• Προσφερόμενα συστήματα που χρησιμοποιούν ρύγχη μιας χρήσης για δείγματα και 

αντιδραστήρια – 1,66% 

• Δυνατότητα ελέγχου για λιπαιμία, αιμόλυση και ίκτερο, στο σύνολο των 

προσφερομένων συστημάτων – 1,66% 

 

Γ) ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Κ10 – Αξιοπιστία Εκπροσώπου Ελλάδος. Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Πελατολόγιο. Προηγούμενη 

εμπειρία στην εγκατάσταση και υποστήριξη αυτοματοποιημένων συστημάτων σε Ελληνικά και 

Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία. 

Τεχνική Προσφορά – α/α 8 σελ. 28 

«Ο προμηθευτής πρέπει, να καταθέσει απαραιτήτως Ελληνικό πελατολόγιο που να τεκμηριώνει 

την εμπειρία εγκατάστασης και λειτουργίας προ-αναλυτικών συστημάτων σε σύνδεση με 

βιοχημικούς/ανοσολογικούς αναλυτές, σε Δημόσια Ελληνικά Νοσοκομεία και ως επιπλέον 

στοιχείο, αντίστοιχο Ευρωπαϊκό πελατολόγιο, αν υπάρχει, για να εκτιμηθεί».  

Προτείνουμε την αναδιαμόρφωση της συγκεκριμένης προδιαγραφής ώστε να συμμορφώνεται 

με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί Δημοσίων Συμβάσεων.  

«Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει απαραιτήτως Ελληνικό ή/και Ευρωπαϊκό Πελατολόγιο 

που να τεκμηριώνει την εμπειρία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοματοποιημένων 

συστημάτων σε Ελληνικά ή/και Ευρωπαϊκά Νοσοκομεία». 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α ΚΑΙ Β 

Κάποια από τα υποδείγματα (όπως οι Πίνακες 2, 3 & 4) ζητούν πληροφορία που είναι 

αντικειμενικά αδύνατον να εξαχθεί ή να υπολογιστεί και θα οδηγήσει σε αξεπέραστα 

προβλήματα κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Ζητούμε να απλοποιηθούν για την 

αποφυγή παρερμηνειών. Προτείνουμε απλοποίηση όλων των απαιτουμένων στηλών που 

ζητούν υπολογισμούς βάσει σταθερότητας /ποσότητας ανά αναλυτή.   

Με εκτίμηση, 

Για την Ι.Μ. Κυριακίδης ΑΕ 
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Σχόλιο 2Ο  

2. ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS Μ.Α.Ε. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ/ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS Μ.Α.Ε. 

 

Αξιότιμοι συνεργάτες,  

Ανταποκρινόμενοι στην 2η διαβούλευση για την επικείμενη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, εκφράζουμε την πρόθεσή μας όχι 

μόνο να συμμετάσχουμε στην επικείμενη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και να υποστηρίξουμε 

το εργαστήριό σας στη μετάβαση σε μια ουσιαστική και μακροπρόθεσμη συνεργασία, η οποία 

θα εγγυηθεί την επιχειρησιακή σας αριστεία και την βέλτιστη διαχείριση του κλινικού και 

οικονομικού σας αποτελέσματος.  

Σε αυτό το πνεύμα, παρατηρούμε ότι στο κείμενο διαβούλευσης περιλαμβάνονται 

προδιαγραφές που αποκλείουν τη συμμετοχή μας. Προκειμένου να συμβάλλουμε άμεσα και 

εποικοδομητικά σε αυτή τη διαβούλευση με σκοπό τη συμμετοχή μας στον επερχόμενο 

διαγωνισμό, ακολουθούν οι προτάσεις μας για επαναδιατύπωση των ακόλουθων 

προδιαγραφών, ώστε να επιτραπεί η συμμετοχή μας με βελτιωτικές της λειτουργίας του 

νοσοκομείου προτάσεις.   

 

Σε απάντηση του σχολίου της επιτροπής έχουμε να απαντήσουμε ότι: 

Αντιλαμβανόμαστε ότι το Βιοχημικό Εργαστήριο αποτελεί μέρος του Βιοαπθολογικού 

Εργαστηρίου που απαρτίζεται και από άλλα τμήματα όπως το Αιματολογικό και Ορολογικό, με 

κοινό τμήμα παραλαβής και πως όλη η διακίνηση των δειγμάτων ελέγχεται και διεκπεραιώνεται 

από το προσωπικό του τμήματός σας. Για αυτόν το λόγο, η αρχική τοποθέτηση των δειγμάτων 

στο προ-αναλυτικό σύστημα και η έξοδος αυτών από αυτό, μετά την διεκπεραίωση του 

αναλυτικού έργου, για την επίτευξη α) της μετα-αναλυτικής αρχειοθέτησής τους αλλά και β) του 

διαχωρισμού των δειγμάτων που θα οδηγηθούν για ανάλυση σε άλλα τμήματα του εργαστηρίου 

ή σε άλλες αναλυτικές μονάδες, άλλων τμήμάτων, όπου αυτό είναι εφικτό, είναι σημαντική. Το 

αποτέλεσμα αυτό δύναται να πραγματοποιηθεί με τεχνική λύση της εταιρείας μας, πέραν της 

κοινής εισόδου / εξόδου, χωρίς επιβάρυνση του προσωπικού σας και με σαφή προσανατολισμό 

στην εξοικονόμηση χώρου και χρόνου. Η ανάγκη αυτή ικανοποιείται απόλυτα με την ύπαρξη 

μονάδας εξόδου δειγμάτων επί του προσφερομένου προαναλυτικού συστήματος. Άλλωστε, 

σύμφωνα και με το σχόλιο σας επί της προδιαγραφής 7, η ενσωματωμένη μονάδα εισόδου / 

εξόδου δεν αποκλείει την τεχνική λύση της φυσικά συνδεδεμένης μονάδας εξόδου. 

Επομένως, προτείνουμε την επαναδιατύπωση των προδιαγραφών 3, 5 και 6 ως εξής: 

 

Προδιαγραφή 3:  

Να διαθέτει τουλάχιστον μια μονάδα εισόδου με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης και μια φυσικά 

συνδεδεμένη μονάδα εξόδου. Κάθε μια να έχει χωρητικότητα 300 τουλάχιστον δειγμάτων. Θα 

εκτιμηθεί ο χρόνος απελευθέρωσης των δειγμάτων από το προ-αναλυτικό σύστημα προς τους 

αναλυτές. 

Προδιαγραφή 5: 

Να διαθέτει τουλάχιστον μία μονάδα εισόδου που μπορεί να δεχθεί σωληνάρια δειγμάτων με 

barcode διαφόρων τύπων με πώμα ή χωρίς, φυγοκεντρημένα ή όχι και να τα διαχειριστεί 

ανάλογα χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. 
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Προδιαγραφή 6: 

Το προαναλυτικό σύστημα να μπορεί να κάνει αυτόματη ταξινόμηση - ομαδοποίηση (sorting) 

των σωληναρίων, βάση κανόνων, πριν την είσοδο στους αναλυτές και μετά την ανάλυση. 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 7 σελ. 11 

Συμφωνούμε με την τοποθέτηση της επιτροπής και προτείνουμε για τη σαφήνεια και την 

πληρότητα της εν λόγω προδιαγραφής να επαναδιατυπωθεί ως εξής:  

Προδιαγραφή 7: Να διαθέτει ευέλικτο σύστημα αυτόματης φυγοκέντρησης (φυσικά 

συνδεδεμένο ή ενσωματωμένο) αποτελούμενο από μία έως δύο φυγοκέντρους, συνολικής 

παραγωγικότητας τουλάχιστον 300 δειγμάτων την ώρα, ρυθμιζόμενης ταχύτητας και χρόνου 

φυγοκέντρησης, χωρητικότητας τουλάχιστον 50 σωληναρίων δειγματοληψίας. Να διαθέτει 

επίσης, λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης (autobalance). Θα εκτιμηθεί μεγαλύτερη 

χωρητικότητα σωληναρίων δειγματοληψίας, όπως και η προσφερόμενη/προσφερόμενες 

φυγόκεντροι να είναι ψυχόμενες.  

 

ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 4 ι, ιι σελ 15 & ΠΙΝΑΚΑΣ Α σελ.21 εξέταση Troponin hs I 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια της επιτροπής επί της πρώτης διαβούλευσης έχουμε να 

παρατηρήσουμε ότι: 

 

Το επιχείρημα ότι για λόγω συνάφειας των αποτελεσμάτων η προδιαγραφή θα μείνει ως έχει, 

δεν τεκμηριώνεται επαρκώς και δεν λαμβάνει υπόψιν σημαντικές παραμέτρους 

Συγκεκριμένα έχουμε να παρατηρήσουμε ότι: 

1. Η υψηλής ευαισθησίας Τροπονίνη Ι έχει διαφορετικές τιμές αναφοράς (cut-offs) ανά εταιρεία 

και είναι σχεδιασμένες για κάθε μέθοδο και εταιρεία διαφορετικά (assay-specific). Δηλαδή οι 

τιμές αναφοράς εξαρτώνται από τον κατασκευαστή ακόμα και αν πρόκειται για την ίδια υψηλής 

ευαισθησίας Τροπονίνη Ι. Το ιατρικό σας προσωπικό, εκτός της περίπτωσης ανάθεσης στον 

υφιστάμενο πάροχο, θα χρειαστεί να επανεκπαιδευτεί ανάλογα με την εταιρεία που θα 

επιλεχθεί και την εξέταση που τη συνοδεύει. Επομένως, δεν διασφαλίζεται με αυτή την 

προδιαγραφή η συνάφεια των αποτελεσμάτων με τις προηγούμενες  μετρήσεις ασθενών. 

2. Επίσης στην αιτιολόγηση σας αναφέρεται οτι το εργαστήριο επιθυμεί να συνεχίσει να παρέχει 

την προσφερόμενη υπηρεσία. Όμως, η υπηρεσία που παρέχεται ήδη και πολύ εύλογα θέλετε 

να συνεχίσετε ειναι η παροχή αποτελέσματος καρδιακού βιοδείκτη ως βοήθημα στην εκτίμηση 

του εμφράγματος του μυοκαρδίου (όπως και άλλες σχετικές καρδιακές ενδείξεις). Η 

συγκεκριμένη υπηρεσία μπορει να προσφερθεί είτε με την χρήση της hs Troponin I (με τις 

διαφοροποιήσεις σε τιμές αναφοράς όπως αναφέραμε και πιο πάνω ανάλογα με την εταιρεία 

που επιλεχθεί) είτε με hs Troponin T. Αν επιμείνετε σε απαίτηση για υψηλής ευαισθησίας 

Τροπονίνης Ι, προσδιορίζετε συγκεκριμένη τεχνική λύση και όχι την υπηρεσία που παρέχετε 

στους ασθενείς σας (μέσω του αποτελέσματος της μέτρησης του σχετικού βιοδείκτη).  

3. Έτσι, η τεχνική προδιαγραφή “Troponin hs I” περιορίζει την παροχή της υπηρεσίας αυτής 

με προμήθεια αντιδραστηρίων αποκλειστικά από συγκεκριμένες εταιρείες. Επισημαίνουμε ότι 

η απαίτηση αυτή έρχεται σε άμεση αντίθεση με την προϋπόθεση συμμόρφωσης με τις 
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κατευθυντήριες οδηγίες της European Society of Cardiology (ESC), τις οποίες μάλιστα 

οδηγίες ενστερνίζονται και πανεπιστημιακές καρδιολογικές κλινικές στην Ελλάδα.   

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες 2023 ESC Guidelines for the management 

of Αcute Coronary Syndromes (European Heart Journal, 2023, 44, 3720-3826), στην ενότητα 

3.3.1 (σελίδα 3739) αναφέρεται ότι “η μέτρηση καρδιακής τροπονίνης υψηλής ευαισθησίας hs-

cTn T και hs-cTn I φαίνεται να παρέχουν συγκρίσιμη διαγνωστική ακρίβεια στην έγκαιρη 

διάγνωση του εμφράγματος του μυοκαρδίου". Ως εκ τούτου, δεν υφίσταται διαγνωστική 

υπεροχή της Troponin hs I έναντι της Troponin hs Τ. Μάλιστα, στην ενότητα 8.2.2.3 (σελ. 3765) 

αναφέρεται ότι ενώ Τ και Ι έχουν την ίδια διαγνωστική αξία, η Τ έχει ελαφρώς καλύτερη 

προγνωστική ακρίβεια για την θνητότητα! 

Δεδομένου ότι η ESC θεωρεί τους δύο δείκτες κλινικά ισοδύναμους, ο περιορισμός της 

διακήρυξης αποκλειστικά στην υψηλής ευαισθησίας Τροπονίνη Ι στερείται επιστημονικής 

τεκμηρίωσης βάσει των διεθνών οδηγιών. Η πρακτική αυτή περιορίζει αναίτια τον υγιή 

ανταγωνισμό, αποκλείοντας εξίσου αξιόπιστα και ταχύτερα πρωτόκολλα (9 λεπτών) υψηλής 

ευαισθησίας Τροπονίνης Τ. Κατ’ επέκταση, η συγκεκριμένη επιλογή στερεί από το Νοσοκομείο 

και τους ασθενείς την πρόσβαση σε ιατρικές λύσεις τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών 

προδιαγραφών, υπονομεύοντας την πολυφωνία και τον ανταγωνισμό και έρχεται σε αντίθεση 

με το όφελος του Δημοσίου συμφέροντος.   

4. Στη συντριπτική πλειοψηφία των διακηρύξεων των τελευταίων ετών, δεν υπάρχει 

αποκλεισμός καμίας τροπονίνης (Ι ή Τ) και μάλιστα πολλές από αυτές έχουν καταλήξει σε 

σύμβαση (μεταξύ άλλων Πανεπιστημιακά και μεγάλα δημόσια νοσοκομεία) και χρησιμοποιούν 

την Τροπονίνη Τ. 

5. Η ευθυγράμμιση με την τελευταία έκδοση του Καταλόγου Ενιαίας Ονοματολογίας και 

Κωδικοποίησης Εργαστηριακών Εξετάσεων (ΚΕΟΚΕΕ) όπου και εκεί περιλαμβάνονται ισάξια 

και οι δύο υπομονάδες Τροπονίνης, GR code: 12.13.01.07.001. 

Συνεπώς, αιτούμαστε την τροποποίηση της προδιαγραφής ως εξής: " Troponin hs I ή Τ”. 

Με την ανωτέρω διόρθωση, διασφαλίζεται: 

- Η τήρηση των οδηγιών της ESC 

- Η ευθυγράμμιση με την τελευταία έκδοση καταλόγου του ΚΕΟΚΕΕ  

- Η μέγιστη δυνατή συμμετοχή οικονομικών φορέων και η παροχή υψηλού επιπέδου 

φροντίδας στους ασθενείς. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.  

Με εκτίμηση,  

Roche Diagnostics (Hellas) Μ.A.E. 


